Bundesamt
fur Strahlenschutz

Bekanntmachung der aktualisierten
diagnostischen Referenzwerte flr
diagnostische und interventionelle
Rontgenanwendungen

Vom 17. November 2022

Die Strahlenschutzverordnung (StrISchV) vom 29. November 2018 (BGBI. | S. 2034, 2036; 2021
I S. 5261), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Oktober 2021 (BGBI. | S. 4645)
gedndert worden ist, sieht in § 125 Absatz 1 Satz 1 vor, dass das Bundesamt fir Strahlenschutz
diagnostische Referenzwerte (DRW) fiir Untersuchungen am Menschen mit ionisierender
Strahlung und radioaktiven Stoffen ermittelt, erstellt und veroffentlicht. GemaR § 122 Absatz
3 StrISchV sind die DRW bei Untersuchungen von Personen zu Grunde zu legen. Spatestens
drei Jahre nach der letzten Veroffentlichung ist zu prifen, ob die DRW aktualisiert werden
missen (§ 125 Absatz 2 StrISchV). Auf dieser Grundlage wurden die DRW fiir diagnostische
und interventionelle Rontgenanwendungen Uberarbeitet. Diese werden fir folgende Unter-
suchungsarten in der Anlage bekannt gemacht:

Tabelle 1: DRW fiir konventionelle Projektionsaufnahmen am Erwachsenen

Tabelle 2: DRW flir mammographische Untersuchungen

Tabelle 3: DRW fiir konventionelle Projektionsaufnahmen am Kind

Tabelle 4: DRW fiir diagnostische Durchleuchtungsuntersuchungen am Erwachsenen
Tabelle 5: DRW fiir diagnostische Durchleuchtungsuntersuchungen am Kind

Tabelle 6: DRW fiir interventionelle Eingriffe am Erwachsenen

Tabelle 7: DRW fir Computertomographie (CT)-Untersuchungen am Erwachsenen
Tabelle 8: DRW fiir CT-Untersuchungen am Kind

Tabelle 9: DRW fiir DVT-Untersuchungen am Erwachsenen

Diese Bekanntmachung ersetzt die bisher giltige vom 22.6.2016 (BAnz AT 15.07.2016 B8) fur
diagnostische Untersuchungen sowie die vom 16.08.2018 (BAnz AT 03.09.2018 B8) fiir inter-
ventionelle Eingriffe. Weitere Ausfiihrungen dienen der Erlauterung der Hintergriinde der di-
agnostischen Referenzwerte und enthalten Hinweise fiir deren Anwendung.

Oberschleifheim, den 17.11.2022 - Bundesamt fir Strahlenschutz

Im Auftrag
Dr. H. de las Heras Gala



Tabelle 1: DRW fir konventionelle Projektionsaufnahmen am Erwachsenen

DFp @
Untersuchungsart
[cGy-cm? = uGy-m?]

Schulter (pro Ebene)® 25
Thorax p.a.*© 12
Thorax a.p. ¢ (im Liegen) 15
Thorax lat € 40
Brustwirbelsdule a.p./p.a. 100
Brustwirbelsaule lat 120
Lendenwirbelséule a.p./p.a. 200
Lendenwirbelsaule lat 330
Abdomen a.p./p.a. 200
Becken a.p./p.a. 230
Hiifte (pro Ebene) 100

2DFP: Dosis-Flachen-Produkt
b Bei Untersuchungen in 2 Ebenen liegt der DRW bei 50 cGy cm?, auch wenn eine Y-Aufnahme in-
kludiert ist.

€a. p.: anterior-posterior; p. a.: posterior-anterior; lat: lateral

Tabelle 2: DRW fiir mammographische Untersuchungen

AGD?
Untersuchungsart

[MGy]
Mammographie (pro Ebene) 2,0
Tomosynthese (pro Ebene) 2,5

2 AGD: Average glandular dose (mittlere Parenchmydosis, Organdosis der Brust)



Tabelle 3: DRW fur konventionelle Projektionsaufnahmen am Kind

Untersuchungsart 2

Gewichts- / Altersklasse

DFP®

[cGy-cm? = puGy-m?]

Thorax a.p./p.a.¢

Abdomen a.p./p.a.©

Becken a.p./p.a.¢

Frihgeborene (< 3 kg)

Neugeborene (3 bis < 5 kg; 0 bis < 3 Monate)
Sauglinge (5 bis < 10 kg; 3 bis <12 Monate)

Frihe Kindheit (10 bis < 19 kg; 1 bis < 5 Jahre)
Mittlere Kindheit (19 bis < 32 kg; 5 bis < 10 Jahre)

Spate Kindheit (32 bis < 56 kg, 10 bis < 15 Jahre)

Neugeborene (3 bis < 5 kg; 0 bis < 3 Monate)
Sauglinge (5 bis < 10 kg; 3 bis <12 Monate)

Friihe Kindheit (10 bis < 19 kg; 1 bis < 5 Jahre)
Mittlere Kindheit (19 bis < 32 kg; 5 bis < 10 Jahre)

Spate Kindheit (32 bis < 56 kg, 10 bis < 15 Jahre)

Friihe Kindheit (10 bis < 19 kg; 1 bis < 5 Jahre)
Mittlere Kindheit (19 bis < 32 kg; 5 bis < 10 Jahre)

Spate Kindheit (32 bis < 56 kg, 10 bis < 15 Jahre)

0,3
0,5
0,8
1,5
2,5

4,0

1,5

7,5
16

30

12
25

50

2 Die Untersuchungen Schadel AP und Schadel LAT sind bei Kindern nur in Ausnahmefallen gerechtfertigt, so
dass fir diese Anwendungen kein DRW festgelegt wurde
® DFP: Dosis-Flichen-Produkt

€ a.p.: anterior-posterior; p.a.: posterior-anterior



Tabelle 4: DRW fiir diagnostische Durchleuchtungsuntersuchungen am Erwachsenen

DFpP @
Untersuchungsart
[cGy-cm? = uGy-m?]
Koronarangiographie 1800
Kolon Monokontrast 2000
Phlebographie Bein-Becken 400
Arteriographie Becken-Bein 3500

@ DFP: Dosis-Flachen-Produkt

Tabelle 5: DRW fiir diagnostische Durchleuchtungsuntersuchungen am Kind

Untersuchungsart Gewichtsklasse bzw. Altersklasse s
[cGy-cm? = uGy-m?]
MCU®b Neugeborene (3 bis < 5 kg; < 3 Monate) 5
Sauglinge (5 bis < 10 kg; 3 bis <12 Monate) 10
Frihe Kindheit (10 bis < 19 kg; 1 bis < 5 Jahre) 18
Mittlere Kindheit (19 bis < 32 kg; 5 bis < 10 Jahre) 30

2 DFP: Dosis-Flachen-Produkt
b MCU: Miktions-Cysto-Urographie



Tabelle 6a: DRW fiir interventionelle Eingriffe am Erwachsenen @

Art des interventionellen Eingriffs

DFP®

[cGy-cm? = uGy-m?]

Endovaskulare Behandlung des akuten Schlaganfalls

(Thrombektomie)

Endovaskulare Behandlung eines Hirnarterienaneurysmas
PCI¢

Kombinierte Koronarangiographie/PCl

TAVI ¢

EVAR®
- einfache Prothesen
- fenestrierte/gebranchte Prothesen

TACEf

PTA& Becken
PTA Oberschenkel-Knie
PTA Unterschenkel-Fuf3

ERCP " (Intervention)

14000

20000

3500

4000

5000

20000
30000

20000

5000

2500

1800

2000

@ Bei interventionellen Strahlenanwendungen ist ein gescheiterter Eingriff (frustrane Implantation) als Therapie

zu bericksichtigen

® DFP: Dosis-Flachen-Produkt

¢Perkutane koronare Intervention
4Transkatheter Aortenklappen-Implantation
€ Endovaskuldre Aneurysma-Therapie
fTransarterielle Chemoembolisation

8 Perkutane transluminare Angioplastie

h Endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikographie



Tabelle 6b: DRW fiir elektrophysiologische Untersuchung (EPU) am Erwachsenen @

Art der Implantation DFp®

[cGy-cm? = uGy-m?]

Einkammersystem 900
Zweikammersystem 1700
Dreikammersystem 4900

2 Die Werte gelten sowohl fiir die Implantation von Schrittmachern als auch von Defibrillatoren

b DFP: Dosis-Flachen-Produkt



Tabelle 7: DRW fiir CT-Untersuchungen am Erwachsenen (Scanbereich und Scanlange dienen lediglich der Orientierung)

Untersuchungsregion Scanbereich Scanlange CTDlyo) ®
[cm] [mGy]
Gehirn Schadelbasis - Kalotte 13 55
Gesichtsschadel (Tumordiagnostik, Trauma) Kinn - Oberrand der Stirnhohle 12 20
NNHP (Sinusitis, OP-Planung) Oberkiefer - Oberrand der Stirnhéhle 10 7
Hals (z. B. Tumorsuche, Lymphknotenstatus) Orbitaboden — Thoraxeingang 19 15
CT-Angiographie der hirnversorgenden GefalRRe Aortenbogen — Vertex 33 I
(z. B. GefaBverschluss, Dissektion)
HWS / BWS / LWS ¢ (Bandscheibe) 4/5/6proFach 23
HWS / BWS / LWS (Knochen) Alle Wirbelkorper des jeweiligen Abschnitts 13/32/20 15
Thorax Weichteile (z. B. Entziindungen, Raum- Lungenspitze - dorsaler Recessus
forderungen, Pulmonalarterienembolien, 31 8
Charakterisierung von Rundherden)
Lungenparenchym (z. B. Detektion von soliden Lungenspitze - dorsaler Recessus 31 3
Rundherden und deren Verlaufskontrolle)
CT-Angiographie der gesamten Aorta Obere Thoraxapertur - Symphyse 61 10
EKG-synchronisierte koronare Angiographie ¢ Aortenbulbus — Herzspitze 12 20
Abdomen (z. B. Leber, Pankreas) Obere Zwerchfellkuppe -Beckenkamm 25 12
Abdomen mit Becken Obere Zwerchfellkuppe -Tuber ischiadicum 45 1
(z. B. Tumor, akutes Abdomen, Verletzung)
Rumpf (Thorax+Abdomen+Becken) HWK 7 - Tuber ischiadicum 63 12



Tabelle 7 (Fortsetzung):

Untersuchungsregion Scanbereich Scanlange CTDlyo) ®
[cm] [mGy]
Becken (Weichteile) Unterer Nierenpol - Tuber ischiadicum 28 12
Becken (Knochen) Crista iliaca - Tuber ischiadicum 22 10
CT-Angiographie Becken-Bein Zwerchfell - FuBspitzen oder befundzentriert 125 7

2 Die angegebenen CTDIvo-Werte fir Untersuchungen am Hirn- und Gesichtsschadel sowie der Nasennebenhdhlen beziehen sich auf den 16 cm-CTDI-Prifkorper (,Kopf-
phantom®); alle anderen Angaben auf den 32 cm-CTDI-Priifkérper (,,Korperphantom®).

®NNH: Nasennebenhéhlen

S HWS / BWS / LWS: Halswirbelsiule, Brustwirbelsdule, Lendenwirbelsiule

9 Die retrospektive Variante sollte nur unter besonderen Umstidnden durchgefiihrt werden (z. B. Patienten mit Arrhythmie). Die daraus ggf. resultierende Uberschreitung

der DRW ist zu begriinden.



Tabelle 8: DRW fiir CT Untersuchungen am Kind (Scanbereich und Scanlange dienen lediglich der Orientierung)

Scanldnge? CTDlyo ®
Untersuchungsregion Gewichts- bzw. Altersklasse
[cm] [mGy]
Gehirn (Schadelbasis — Kalotte) Sauglinge (3 bis < 12 Monate) 10 25
Frihe Kindheit (1 bis < 5 Jahre) 11 35
Mittlere Kindheit (5 bis < 10 Jahre) 12 40
Spate Kindheit (10 bis < 15 Jahre) 13 45
Thorax (Lungenspitze - dorsaler Recessus) Neugeborene (3 bis < 5 kg; 0 bis < 3 Monate) 11 1,0
Sauglinge (5 bis < 10 kg; 3 bis <12 Monate) 13 1,5
Frihe Kindheit (10 bis < 19 kg; 1 bis < 5 Jahre) 20 2,0
Mittlere Kindheit (19 bis < 32 kg; 5 bis < 10 Jahre) 25 3,0
Spate Kindheit (32 bis < 56 kg; 10 bis < 15 Jahre) 30 5,0
Abdomen (Obere Zwerchfellkuppe -Symphyse) Mittlere Kindheit (19 bis < 32 kg; 5 bis < 10 Jahre) 36 4,0
Spate Kindheit (32 bis < 56 kg; 10 bis < 15 Jahre) 43 7,0

@ Bei Kindern / Jugendlichen kdnnen je nach Wachstumsschub die Scanlédngen erheblich variieren.

b Die angegebenen CTDlo-Werte fiir Untersuchungen am Hirnschidel beziehen sich auf den 16 cm-CTDI-Priifkérper (,Kopfphantom®). Die anderen Untersuchungen auf den
32 cm-CTDI-Prufkorper (,,Korperphantom®).



Tabelle 9: DRW fiir DVT 2-Untersuchungen am Erwachsenen

Untersuchungsart DFP®
[MGy-cm?]

Nasennebenhohlen (NNH) 1500

Dental © FOVd<5ex5f(<25cm2) 500

FOVY>5¢ex5f(>25cm?) 1000

2 Digitale Volumentomographie (auch CBCT genannt)

b DFP: Dosis-Flichen-Produkt. Man beachte, dass {iblicherweise bei DVT-Untersuchungen mGy cm? die international
verwendete Einheit fir die Angabe des DFP ist.

¢ Werden auch endodontische Untersuchungen in einer Einrichtung durchgefiihrt, so kann es zu einer bestidndigen
aber gerechtfertigten Uberschreitung des DRW kommen. Dies ist zu dokumentieren.

4 FOV: Field of View

© Transaxiale Einblendung

f Axiale Einblendung
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Erlauterungen und Hinweise

Internationale und nationale Grundlagen fiir die Festlegung von diagnostischen Referenz-
werten

Die Internationale Strahlenschutzkommission (ICRP) weist in lhrer Veréffentlichung 105 von
2007 [1] Gber "Strahlenschutz und Sicherheit in der Medizin" auf die grofe Bedeutung der
beiden Strahlenschutzgrundsatze "Rechtfertigung"” und "Optimierung" bei diagnostischen und
interventionellen Anwendungen von Réntgenstrahlung hin. Das grundsatzliche Ziel der Opti-
mierung ist, jede Strahlenexposition unter Beachtung des Standes von Wissenschaft und Tech-
nik und unter Bericksichtigung der Umstande im Einzelfall so gering zu halten, wie dies mit
den Anforderungen an die Bildqualitat vereinbar ist (ALARA — as low as reasonable achieva-
ble). Die ICRP stellt in diesem Zusammenhang fest, dass Dosisgrenzen, deren Bedeutung fir
die berufliche Strahlenexposition und die Exposition der Bevolkerung unbestritten ist, flr die
medizinische Exposition von Patientinnen und Patienten kein geeignetes Mittel des Strahlen-
schutzes sind. Sie betont jedoch, dass "eine gewisse Begrenzung der Exposition in der medizi-
nischen Diagnostik notwendig" ist und empfiehlt die Anwendung von DRW fiir hdufige und/o-
der dosisintensive Strahlenanwendungen. Sie beschreibt DRW als Werte einer messbaren
GrolRe, die dazu dienen, Situationen zu erkennen, in denen die Patientendosis fiir die vorge-
sehene Malinahme zu hoch ist. DRW sind demnach Richtwerte einer DosisgroRe, oberhalb
derer die Ursache fiir ihre Uberschreitung gesucht werden muss und AbhilfemaRBnahmen in
Erwagung zu ziehen sind.

In der jingsten Publikation der ICRP zu DRW aus dem Jahr 2017 [2] werden Empfehlungen fiir
die Festlegung und Anwendung der DRW gegeben. Danach sollten DRW auf Basis der 75.
Perzentile der Verteilung der in einer reprasentativen Auswahl an Einrichtungen erhobenen
Medianwerte festgelegt werden (Paragraph 402). Darliber hinaus wird fir Kinder empfohlen
(Paragraph 413), idealerweise Gewichtsgruppen statt Altersgruppen zu verwenden. Diese
Empfehlungen werden in der aktuellen Bekanntmachung beriicksichtigt.

Die ICRP empfiehlt die Erstellung von DRW fir haufige diagnostische und interventionelle
MalBnahmen fiir allgemein definierte Geratetypen. Die DRW sollen in regelmaRigen zeitlichen
Abstanden lberprift und aktualisiert werden. Wenn festgestellt wird, dass bei einem Betrei-
ber bei einem oder mehreren Verfahren standig zu hohe Dosiswerte auftreten, die deutlich
Uber den DRW liegen, so soll im Sinne des Grundsatzes der Optimierung vor Ort eine Uber-
prifung der Gerate und der diagnostischen und interventionellen Verfahren vorgenommen
werden.

Die Europaische Kommission hat das ICRP-Konzept der DRW als ein Mittel der Optimierung im
Strahlenschutz aufgegriffen, erstmals in der Richtlinie 97/43/EURATOM (,Patientenschutz-
richtlinie” [3]) verankert und spater in der Richtlinie 2013/59/EURATOM [4] bestatigt. Beide
EURATOM-Richtlinien definieren DRW als ,, Dosiswerte bei strahlendiagnostischen medizini-
schen oder interventionsradiologischen medizinischen Tatigkeiten fir typische Untersuchun-
gen an einer Gruppe von Patienten mit StandardmaRen oder an Standardphantomen fiir all-
gemein definierte Arten von Ausristung.” Die EU-Mitgliedstaaten haben sicherzustellen,
»dass diagnostische Referenzwerte fiir strahlendiagnostische Untersuchungen ... und, sofern
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zweckdienlich, firr interventionsradiologische Verfahren festgelegt, regelmafig Gberprift und
angewendet werden und dass eine entsprechende Leitlinie verfligbar ist.” Bei Anwendung gu-
ter und Ublicher Praxis hinsichtlich der diagnostischen und der technischen Leistung wird er-
wartet, dass bei Standardverfahren die betreffenden DRW nicht tiberschritten werden.

Mit der Novellierung der Rontgenverordnung [5] vom 18. Juni 2002 wurde das Konzept der
DRW auch in Deutschland in nationales Recht eingefiihrt. In der StrISchV vom 29. November
2018 [6] sind DRW definiert als ,Dosiswerte bei Anwendung ionisierender Strahlung am Men-
schen fiir typische Untersuchungen, bezogen auf Standardphantome oder auf Patientengrup-
pen, fur einzelne Geratekategorien.” In § 125 Absatz 1 Satz 1 StrISchV heiRt es: ,,Das Bundes-
amt fur Strahlenschutz ermittelt, erstellt und veroffentlicht diagnostische Referenzwerte fir
Untersuchungen mit ionisierender Strahlung und radioaktiven Stoffen.”, und in Absatz 2: ,Das
Bundesamt fir Strahlenschutz prift spatestens drei Jahre nach der letzten Veroffentlichung,
ob die diagnostischen Referenzwerte aktualisiert werden miissen und aktualisiert sie gegebe-
nenfalls.” In § 122 Absatz 3 StrISchV heifSt es: ,Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafir
zu sorgen, dass die diagnostischen Referenzwerte nach § 125 Absatz 1 Satz 1 bei Untersuchun-
gen von Personen mit radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung zugrunde gelegt wer-
den.”

Die DRW kdnnen und sollten unterschritten werden, wenn die erreichte Bildqualitat fur die
diagnostische Bewertung bei niedrigeren Werten hinreichend gut ist, z. B. bei Verwendung
neuer Geratetechnologien. Die Einhaltung der DRW ersetzt also nicht das Optimierungsgebot
nach § 83 Absatz 5 Strahlenschutzgesetz [7]: ,Die Exposition durch eine Untersuchung mit
ionisierender Strahlung oder radioaktiven Stoffen ist so weit einzuschranken, wie dies mit den
Erfordernissen der medizinischen Wissenschaft zu vereinbaren ist“.

Die DRW sind als 75. Perzentile einer Verteilung von Patientendosen verschiedener Anwender
festgelegt und nicht als Optimalwerte zu interpretieren. Andererseits stellen sie keine Grenz-
werte fiir Patientenuntersuchungen dar und gelten auch nicht fiir individuelle Strahlenanwen-
dungen. Sie gelten vielmehr fiir ein typisches Patientenkollektiv, denn die Dosis einer Unter-
suchung hangt nicht nur von der verwendeten Geratetechnik und der technischen Durchfiih-
rung der Untersuchung ab, sondern von vielen weiteren Faktoren, wie z. B. den Kérpermalien
und dem Gewicht des Patienten oder dessen Mitarbeit. Wenn aus einem dieser Griinde die
Strahlenexposition bei einem Patienten hoher liegt als der entsprechende DRW, so ist das er-
klarbar und zu dokumentieren, erfordert aber keine weiteren Konsequenzen. Doch sollte der
fiir eine Gruppe von mindestens zehn Patienten erhobene Medianwert der Strahlenexposition
den jeweiligen DRW in der Regel nicht Gberschreiten.

Den arztlichen Stellen fallt die Aufgabe zu, die Beachtung der DRW bei der Patientenexposition
zu Gberprifen (§ 130 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 StrISchV) sowie gegebenenfalls Optimierungs-
malknahmen vorzuschlagen und nachzupriifen, ob und wie weit die Vorschldage umgesetzt
werden (§ 130 Absatz 2 StrISchV). Die arztlichen Stellen sind verpflichtet, jede standige, unge-
rechtfertigte Uberschreitung der DRW der zustindigen Landesbehérde zu melden (§ 130 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 3 StrISchV). Die Behérde kann daraufhin eine Uberpriifung vor Ort ver-
anlassen oder selbst durchfiihren, um die Ursachen fiir die stindige Uberschreitung zu finden
und zusammen mit den arztlichen Stellen MalBnahmen zur Verringerung der Strahlenexposi-
tion zu empfehlen. Weiterhin tibermittelt die zustandige Behérde dem BfS einmal pro Jahr die
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von den arztlichen und zahnarztlichen Stellen erfassten Daten zur Exposition in anonymisier-
ter Form (§ 125 Absatz 1 Satz 3 StrISchV). Diese MaBnahme soll das BfS in die Lage versetzen,
die DRW in regelmaligen Zeitabstanden zu prifen und ggfs. zu aktualisieren (§ 125 Absatz 1
Satz 2 StriSchV).

Erlduterungen zu den aktualisierten DRW fiir diagnostische und interventionelle Réntgen-
anwendungen

Mit der vorliegenden Bekanntmachung erfolgt die Aktualisierung der DRW fiir diagnostische
und interventionelle Rontgenanwendungen auf Grundlage der Ergebnisse eines Fachge-
sprachs, an dem Vertreter des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicher-
heit und Verbraucherschutz, der Strahlenschutzkommission, der arztlichen Stellen sowie ver-
schiedener Fachgesellschaften und Berufsverbande beteiligt waren. Der Aktualisierung liegen
die Resultate der Meldungen der arztlichen Stellen sowie einer umfangreichen Erhebung zu
den in Deutschland an Kindern durchgefiihrten Rontgenanwendungen [8] zu Grunde. Die ak-
tualisierten DRW ersetzen die bisher giiltigen und sind bei der Untersuchung von Menschen
zu Grunde zu legen.

Erstmals wurden DRWs fiir elektrophysiologische Untersuchungen (EPU), die Brusttomosyn-
these sowie DVT-Untersuchungen der Nasennebenhdhlen und der Zahne und des Kiefers fest-
gelegt. Hierflr wurden Daten des Instituts flir Qualitatssicherung und Transparenz im Gesund-
heitswesen (IQTIG [9]), der TOSYMA-Studie [10] bzw. der Bundeszahnarztekammer ausgewer-
tet.

Flir padiatrische Untersuchungen sind primar die Gewichtsklassen zu verwenden. Die eben-
falls angegebenen Altersklassen dienen der zusatzlichen Orientierung. Fiir Kinder tiber 56 kg
(oder 15 Jahre) wurden keine DRWs festleget, in diesem Fall sind die DRW fiir Erwachsene zu
berlicksichtigen.

Flr CT-Untersuchungen wird neu der anatomische Scanbereich und eine typische Scanlange
zur Orientierung angegeben. Die Scanbereiche sind konform mit der neuen Leitlinie der Bun-
desarztekammer [11, 12]. Sie entsprechen dem jeweiligen Korperbereich fiir eine Referenz-
person (gemittelt (iber beide Geschlechter). Dementsprechend wurde in der vorliegenden Be-
kanntmachung auf die explizite Angabe von Dosislangenprodukten (DLP) verzichtet
(DLP=CTDI\c -Scanlange). Zur vollstandigen Charakterisierung der Strahlenexposition einer CT-
Untersuchung gehort die Angabe des CT-Dosimetrie-Prifkorpers, auf den sich der jeweilige
Wert des CTDI\o bezieht. Bei kombinierten CT-Untersuchungen von Korperbereichen sollten,
wenn irgend moglich, separate Scans durchgefiihrt werden, die jeweils die fiir die jeweiligen
Korperbereiche festgelegten DRWs beachten. Wenn die Kombination von mehreren Korper-
bereichen in einem Scan gerechtfertigt ist (z. B. bei Unfallopfern), ist der CTDlyo fiir den Kor-
perbereich mit dem héchsten DRW heranzuziehen.
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